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１．初期設定の流れ

アプリの起動

使用許諾確認

利用者選択

お薬取り出しデータ
引き継ぎ

メール通知設定

アラーム時刻設定

服薬アシスト
モジュール登録

初期設定完了

［服薬アシストアプリ］では、
お薬を取り出した履歴を患者
さんのスマートフォン上で表
示し確認することができます。

ここでは、［服薬アシストシ
ステム］アプリを使用するた
めの初期設定をおこないます。

※お薬取り出しのたびに、ご家族などへ
メール通知することも可能です。

※服薬アシストモジュールの服薬お知ら
せランプの点滅時刻は、変更することが
可能です。
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２．アプリの起動

アプリケーションをインス
トールすると、スマートフォ
ンの画面に［服薬アシストシ
ステム］のアイコンが登録さ
れます。

アイコンをタップしてくださ
い。

※画面はAndroid 版を用いていますが、
iOS版も機能は同じです。

アプリの起動
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３．使用許諾確認画面

最初にアプリを起動すると表
示されます。

内容をご確認のうえ、

［同意する］を押してくださ
い。

使用許諾確認
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４．利用者選択画面

本アプリの使用者を選択して
ください。

［患者さん］を選択し、

［次へ］を押してください。

利用者選択
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５．お薬取り出し履歴データ引き継ぎ画面

はじめて使用する場合は、

[ 最初から設定する] を選択し、
[ 次へ] を押してください。

［データを引き継ぐ］を選択
すると、スマートフォンの機
種変更の際に、以前のスマー
トフォンからデータを引き継
ぐことができます。

お薬取り出し履歴データ引き継ぎ
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６．メール通知設定(1/5)

メール通知を使用する場合は、
［メール通知を使用する］に
チェックを入れてください。

［連絡帳参照］ボタンを押す
と、スマートフォンの連絡帳
が表示されます。メールを送
信したい相手を選択してくだ
さい。宛先アドレスが自動で
入力されます。

選択した宛先は［×］ボタンで
削除することができます。

宛先は５か所まで登録できま
す。

メール通知設定
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６．メール通知設定(2/5 )

１つの宛先が連絡帳上で２つ
以上のメールアドレスを保持
している場合に、宛先アドレ
スを選択する画面が表示され
ます。

送信したいアドレスを選択し
て［OK］を押してください。

メール通知設定
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６．メール通知設定(3/5 )

メール通知ではGmail を使用し
ます。［アカウント設定］ボ
タンを押して、送信者（自
分）のGoogleアカウントを設
定します。

メール通知設定
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６．メール通知設定(4/5 )

複数アカウントを持っている
場合は、使用するGoogleアカ
ウントを選択してください。

アカウントを持っていない場
合は、表示された画面の指示
に従って、Googleアカウント
を作成してください。

メール通知設定
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６．メール通知設定(5/5 )

画面のようなメッセージが表
示された場合は、［許可］を
押してください。

メール通知設定
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７．アラーム時刻設定

朝と夕方のお薬を飲む時間を服薬
アシストモジュールの服薬ランプ
が光りお知らせします。

光り始める時間（点滅開始）と、
光り終える時間（点滅終了）を、
以下の範囲（時、分）で設定でき
ます。【朝】と【夕】の２か所を
設定し［次へ］を押してください。

【朝】
点滅開始：5:00 ～11:00 （10分刻み）
点滅終了： 5:30 ～11:30 （10分刻み）
点滅時間（開始から終了までの時間）

10分～240 分
（出荷時設定：6:00 ～10:00 ）

【夕】
点滅開始： 17:00 ～23:00 （10分刻み）
点滅終了： 17:30 ～23:30
点滅時間（開始から終了までの時間）

10分～240 分
（出荷時設定：18:00 ～23:00 ）

※エラーが表示された場合は、メッセー
ジに従い入力内容を修正してください。

アラーム時刻設定
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８．服薬アシストモジュール登録(1/5)

ご利用になる服薬アシストモ
ジュールをスマートフォンと
ペアリングします。
※ペアリングとは服薬アシストモジュー
ルとスマートフォンを１対１で登録する
操作のことです。

スマートフォンのBluetooth の
設定がONになっていることを
確認してください。
（Bluetooth の設定方法につい
てはお使いのスマートフォン
の説明書等を参照してくださ
い）

服薬アシストモジュールを用
意して[ 次へ] を押してください

服薬アシストモジュール登録
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８．服薬アシストモジュール登録(1/5)

服薬アシストモジュールの

オレンジ色の機能スイッチを
１回スライドさせてください。

服薬アシストモジュール登録
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８．服薬アシストモジュール登録(3/5 )

スマートフォンが服薬アシス
トモジュールを検出すると
「登録中」と表示されます。

服薬アシストモジュール登録
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８．服薬アシストモジュール登録(4/5 )

登録に成功すると、「登録完
了」が表示されます。

念のため、画面に表示されて
いる製造番号と服薬アシスト
モジュールの背面に印字され
ている製造番号が同じことを
確認し、［次へ］を押してく
ださい。

服薬アシストモジュール登録
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８．服薬アシストモジュール登録(5/5 )

服薬アシストモジュールの登
録に失敗した場合は、［戻
る］を押して、画面の指示に
従い再度登録をおこなってく
ださい。

続けて失敗する場合は、ス
マートフォンのBluetooth の設
定を一旦OFF→ONをおこなっ
てみてください。また、電波
環境により検出しにくい場合
がありますので、場所を変え
て試してみてください。

服薬アシストモジュール登録

18ページ 目次に戻る【患者さん用】服薬アシストシステムアプリケーションマニュアル－初期設定－



９．初期設定完了

初期設定完了画面が表示され
たら、［完了］を押してくだ
さい。

これで初期設定は完了です。

初期設定完了
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